Hasta Yatağı Kumandası 

Hasta yatağında üç farklı kumanda bulunur. Bu kumandaların tamamı elektrikli motoru hareket 
ettirmek için kullanılmaktadır. Kumandaların farklı olması sebebi motor sayısından 
kaynaklanmaktadır, iki motorlu, üç motorlu ve dört motorlu hasta yatağı modelleri bulunur. Bu 
modellerin hareketi birbirinden farklı olduğu için kumandaları da birbirinden farklıdır. En çok tuşu 
bulunan ve fonksiyonlu olan kumanda çeşidi dört motorlu hasta yatağında bulunur. En az tuşlu 
kumanda ise iki motorlu hasta yatağında bulunmaktadır. Bu kumandadaki tuşlar sayesinde hasta 
yataklarının hareket mekanizması çalışır. Hasta karyolasının motoru bu kumanda sayesinde yatağın 
altında hareket etmektedir. İki motorlu hasta karyolası kumandasında altı adet tuş bulunurken üç 
motorlu hasta karyolasında sekiz dört motorlu hasta karyolasında ise on adet tuş bulunur. 

Hasta yataklarının kumandasında pil bulunur. Bu pil sayesinde elektrik kesintilerine karşı hasta 
yatakları çalışmaya devam etmektedir. Bu nedenle elektrik kesintilerine karşın kumandanızda pil 
bulundurmanızı öneririz. Kumandanın kullanımı oldukça basittir. Hasta kimseye muhtaç olmadan 
kendisi kumandayı kullanarak yatağını hareket ettirebilmektedir. Hasta karyolası kumandası hem 
zamandan tasarruf hem de hasta için kolaylık sağlar. Firma olarak hasta yatağı kumandasını 
hizmetinize garantili olarak sunarız. Tüm model kumandalarımız iki yıl garantilidir. Firmamızın 
kumandası oldukça kalitelidir ve bozulmalara karşı sağlamdır. Herhangi bir aksaklıktan dolayı 
kumandanız çalışmaz ise aynı gün içinde servisimiz kumandanızı size ücretsiz olarak teslim 
etmektedir. Bu kumanda sayesinde özellikle felçli ve yatalak hastaların sürekli hareketsiz şekilde 
yatması engellenmiş ve hasta bakıcısının hastayı hareket ettirmek için geçen zamanı da azalmıştır. 
Tüm hasta yatağı modellerinde kumanda kullanarak hastanızı istediğiniz şekilde hareket 
ettirebilirsiniz. 



